采购需求参数（体外膜肺氧合）
	序号
	设备名称
	数量
	限价（万元）
	主要技术要求

	1
	体外膜肺氧合
	6套
	930
	1、离心泵具备应急手摇驱动装置        

2、最大转速≤5000转/分钟

3、离心泵流量范围0-10升/分钟 

4、能提供统一品牌的完整耗材方案（带肝素涂层的动静脉插管及相应的穿刺附件、离心泵头及膜肺成品套件、单个替换组件）；完整耗材回路连续使用时间≥14天。


